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CAUTION!
Reagents for water-anlaysis only!

Do not eat! Keep away from 
children! Store cool and dry! 
Clean tester properly before 

testing!
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Instructions
И

Chlorine HR/
Хлор

(0.0 - 5.0 mg/l)



Для 
тестирования
залейте 10 мл 

воды

   

4:   FTS101
   Chlorine

(0.00 - 5.00 g/l)

Очень высокий уровень 
хлора отбеливает 

реагент DPD и приводит 
к обесцвечиванию 

раствора!

Таблетки DPD RAPID 
оставляют белый остаток на 

дне тестера. Это является 
нормой и не влияет на 

измерения.
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